PTA打包流程优化研究项目
-电子称和数据采集系统

一、项目总体目标
1、研究PTA打包现场包装线实现人车分流优化操作模式；
2、测试研究在不改造回风设备等条件下，提高袋装品打包计量的准确性及效率的可行性；
3、研究通过在打包机加装除铁器，实现打包运输分流操作与减少客诉客怨率关系，提高产品品质；
4、提高电子秤的稳定性和准确性；
5、保留PTA称重数据等相关信息的追溯性。
二、本项目的必要性
1、目前码头团队PTA成品现场16台复核电子秤（其中有2台2021年初刚更换不在此次更换内）另14台复核电子秤因使用负荷大，长期平凡使用导致四个角容易出现角差维修率高及现场工况风力影响电子秤波动较大影响准确性。
2、PTA产品包装称重现场复核采用人工添加减料，存在人为的不规范作业的风险，无法有效控制和记录单包净重数据。
3、提高包装重量的准确性，减少客怨客诉；
4、为二期PTA打包流程实现全自动化、数据信息化传输计量进行前期试验；
5、PTA产品出厂后称重数据及包装袋使用信息的可溯源跟踪。
三、项目总体技术方案
1、主要采购设备：电子秤14台（电子秤配套部件：粉尘防爆称重仪表、秤台、传感器、接线盒、粉尘防爆大显示屏14台）、数据采集系统1套，包含：18套称重数据采集终端、16台粉尘防爆扫描枪（或防爆扫描仪）、工业用机（电脑）1台、打印机（与公司的合格证相匹配LQ-1600KIVH）1台，电缆（含通讯电缆），接线箱、信号转换设备等；
2、每台设备的铭牌上需设置二维码，通过手机扫码后，能显示制造厂家、设备参数等信息内容；
3、主要功能要求：保证称重的稳定性和准确性、称重数据采集并传入MES系统。
四、电子秤
1、新购并安装固定式电子秤，数量：14台，最大量程范围1.5～2.0吨，外形尺寸规格1.2mx1.2m或1.25mx1.25m；
2、粉尘防爆型，需提供防爆证书/合格证；工作环境：class Ⅱ division 2；温度-10～45℃；相对湿度≤90%；料包温度约80～90℃；
3、单一厂家，国内/国际品牌，不能组合而成，即，变送器、秤台、传感器、接线盒为单一厂家（建议品牌：托利多、富林泰克、赛多利斯、茵泰科等）；
4、传感器，材质：马氏体不锈钢，精度等级：1/6000，Y值：≥20000，秤台最高工作耐温：≥80℃；
5、 称重仪表：
a)、具备Ex tD[iaD] A21 IP65防爆认证，隔爆形式；
b)、通讯：至少一路RS485数字接口,支持ModBus-RTU通讯，方便与链板秤改造后的接口、软件等同步使用；为方便后续功能扩展（如全厂称重联网等）仪表需预留（Profibus DP、Ethernet/IP等工业总线）通讯扩展接口，方便后期按需采购选件；
6、称重显示器：显示的字体为红色或绿色点阵，字体高度≥60㎜（或通过采集终端显示不小于50mm字高的重量信息）；
7、安装：平稳、固定，秤体四角支撑角误差≤0.2kg；
8、首次检定需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。
五、数据采集系统：
1、采集对象：①现场电子秤6602-6、6602-7#，该2台电子秤通信卡要与另外新购的14台电子秤通信卡相匹配，（乙方需现场确认）；②新购的14台电子秤；③拟新安装的2台复核链板机，预留与链板机匹配的通信接口（ModBus-RTU通讯协议）。以上需配备16台粉尘防爆扫描枪（或防爆扫描仪、工业PDA）；
2、工业用机（电脑）1台，打印机1台（与公司的合格证相匹配LQ-1600KIVH），安装位置：打包休息室；
3、 对称重数据进行实时采集，预留有备用的50个端口（拟备用于其他打包机增加复核链板机或电子秤）；
4、采集内容包含但不限于：包装袋的公司名称及其生产日期，PTA包装的原始净重、货物批号和对应的实际净重、皮重（要求可手工输入和设置）、称重日期、时间、核重人员代号、储位等，相关数据传至系统的数据服务器（工业电脑）进行保存，并可按批号或单台复核电子秤进行管理和查询等相关工作；
5、因存在后续操作中的破包现象，因此，当同一货物批号称重时间间隔大于0.5hr时，需在原先称重数据的备注栏再次记录：实际净重、皮重、称重日期、时间、核重人员代号等相关信息，且记录的次数不限于1次；
6、需提供合格证预先打印软件及打印机（打印内容：货物批号，本系统可考虑设置、打印与货物批号对应的条形码或二维码）的技术支持，打印流水号为可选，如：打印210306B10001～210306B11000、210306B10001～210306B10500或210306B10601～210306B11000，打印过程中需可暂停/取消打印或重新设置打印。合格证的内容/格式/尺寸等，参考如下：
[image: ]
7、某台复核电子秤停用、维修或线路故障时，不能影响其他秤的使用和称重数据采集输送；
8、记录站在线状态报警，一但掉线则不允许称重并发出报警。
9、核重人员现场控制数据的记录，并通过信号灯告知核重人员称重完成；具备重量复核功能，扫描完成后要能够判断重量是否在设定的范围内，合格才允许保存，若重量不合格要能通过声光报警灯发出提示；
10、每批最大数量为1000包，可能会有200包和500包等现象；
11、各种报表的汇总与打印，如按批号、单台链板秤或核重人员分类明细、汇总表、时间段生产明细汇总表等；
12、数据的保存期限≥3年（68个采集端口），以1000包/批计，存储容量需≥8000批/年，以利于后续的进一步改造；
13、实现数据库与MES系统对接功能，称重数据的新增，修改，删除均能实时上传到中间数据库，报表（固定格式）手动上传至中间数据库，MES系统定时访问并读取中间数据库的内容（承包方负责防火墙、网线等设施，提供数据库字段等资料，我司IT人员可配合并实现数据传输，MES端开发由我司负责）；
[bookmark: _Toc315709312][bookmark: _Toc102830138]14、提供用户的维护与权限管理。
六.检验、检定、测试及验收
1卖方出厂前的产品都应进行严格的检验、测试。出具相关产品检验合格证，以此作为设备到货验收凭据。
1.1卖方需提供粉尘防爆变送器及粉尘防爆大显示器的防爆证书。
1.2卖方需提供14台核重电子秤需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。
1.3 业主及买方有权根据工程的需要，随时对所购产品的全过程进行检验。
2 验收
2.1 工厂验收
    卖方在发货前通知买方，由买方决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。
2.2 到货验收
    货物到达买方指定库房（或现场）后，由卖方派人员参加拆箱验收。并由买方指定代表与卖方签字确认。安装完成后，由买卖双方共同进行试运行和验收，以现场安装后运转平稳正常，且满足买方所提技术要求合格为主要的质量验收条件，并依据标书条款进行验收。验收合格后由买方、卖方签字确认。
七、施工：本项目属于包工包料项目，施工质量及材料质量保固一年。
八、项目交工资料：
1、需提供相关设备产品合格证、防爆合格证以及电子档资料等（包含相关合格证明及使用说明书）；
3、交工资料应包含IO LIST 之类的资料；
4、需提供配套所有设备备件清单（含型号、规格、材质等）及电子档图纸；
5、需提供一整批设备相关易损配件（供业主审核后确定）。
6、交货承诺：按合同规定的项目、时间、地点交货，设备材料交货期≤60天。材料到货后设备安装、测试、检定、验收合格≤60天。
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